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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania w trybie podstawowym ZP/12/2022 ,Dostawa sprzetu

medycznego jednorazowego uzytku i drobnego sprzetu medycznego”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2021.1129 t.j. z pézn.zm.) Zamawiajacy odpowiada na nastepujace pytania:

|

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastepujacych parametrach: Rekawice chirurgiczne
lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie,
warstwa antyposlizgowa na catej powierzchni. Ksztalt anatomiczny. Odporne na
przenikanie wiruséw zgodnie z norma ASTM F1671 i EN 1SO 374-5; pozbawione tiuramow,
MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej dotaczonymi do oferty. Odporne
na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 1SO 374-1
oraz odporne na przenikanie cytostatykéw zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami
z jednostki niezaleznej. Zgodne z norma EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone
raportem z badan wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyréb
medyczny klasy lla oraz srodek ochrony indywidualnej kat. Ill. Grubo$¢ pojedynczej
scianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dtoni 0,18mm(+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01),
dtugos¢ min. 280mm, sita zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartosc biatek
lateksowych max 10 pg/g - potwierdzone raportem z badan producenta wg EN 455 nie
starszym niz 2016 r. Pakowane podwdjnie - opakowanie wewnetrzne papierowe z
oznaczeniem rozmiaru rekawicy oraz rozréznieniem lewej i prawej dtoni, opakowanie
zewnetrzne foliowe. Nie skitadane na pot. Sterylizowane radiacyjnie promieniami
gamma. Rozmiar 6,0-8,57

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ

Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastepujacych parametrach: Rekawice
chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe,
sterylne, kolor brazowy, ksztalt anatomiczny zapewniajacy prawidtowe przyleganie
rekawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Dtugos¢ rekawicy min 280mm,
grubos¢ rekawicy na palcu: 0,20:0,02, dtoni 0,18+0,02mm, mankiecie 0,16+0,0Zmm.
Mediana sity zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki
notyfikowanej. Wyréb medyczny klasy Ila i srodek ochrony indywidualnej kat. Ill (Typ A).
Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusow zgodnie z
norma ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji
chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na
przenikanie cytostatykow zgodnie z norma EN 374-3 (min 5 cytostatykow na min 3
poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3, Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem
z badan jednostki niezaleznej. Rekawice pakowane podwojnie - opakowanie wewnetrzne
papierowe z oznaczeniem rozmiaru rekawicy oraz rozroznieniem lewej i prawej dioni,
opakowanie zewnetrzne foliowe. Nie skladane na pot. Termin waznosci 5 lat,
sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,07

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ
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Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastgpujacych parametrach: Rekawice
chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na catej powierzchni chwytnej,
mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubosc na palcu 0,17£0,01, na
dtoni 0,14:0,01, mankiecie 0,11:0,01; dlugos¢ min 280 mm. Poziom protein ponizej 90
ug/g 1 sita zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki
notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrdéb medyczny klasy lia oraz srodek
ochrony indywidualnej kat. lll. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na
min 3 poziomie zgodnie 7 EN 1SO 374-1. Odporne na przenikanie wirusow zgodnie z ASTM
F1671 oraz EN 1SO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostepne w rozmiarach 6-9,
opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe?

Odpowied?: '

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ

Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastepujacych parametrach: Rekawice chirurgiczne
lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie,
warstwa antypoilizgowa na catej powierzchni. Ksztalt anatomiczny. Odporne na
przenikanie wirusow zgodnie z norma ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramow,
MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej dolaczonymi do oferty. Odporne
na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 150 374-1
oraz odporne na przenikanie cytostatykow zgodnie z EN 374-3, - potwierdzone badaniami
z jednostki niezaleznej. Zgodne z norma EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone
raportem z badah wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zarejestrowane jako wyrob
medyczny klasy lla oraz $rodek ochrony indywidualnej kat. lil. GruboS¢ pojedynczej
$cianki na palcu 0,21mm(+/-0,02), dtoni 0,18mm({+/-0,01), mankiecie 0,17mm(+/-0,01),
dlugosé min. 280mm, sita zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawarto$¢ biatek
lateksowych max 10 pg/g- - potwierdzone raportem z badan producenta wg EN 455 nie
starszym niz 2016 r. Pakowane podwdjnie - opakowanie wewnetrzne papierowe z
oznaczeniem rozmiaru rekawicy oraz rozroznieniem lewej i prawej dtoni, opakowanie
zewnetrzne foliowe. Nie skladane na pol. Sterylizowane radiacyjnie promieniami
gamma, Rozmiar 6,0-8,5?

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ

Paliet nr 6, poz. 5 : :

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastepujacych parametrach: Rekawice
chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana
powierzchnia dloni i palcéw. Wyrdb medyczny klasy Is. Grubos¢ na palcu 0,33 -0,40mm,
na dloni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, dlugos¢ 480+10mm. Sita zrywu nim
12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawarto$¢ protein lateksowych
ponizej 10 pg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezaleznej. Zgodne z
EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badan z jednostki niezaleznej). Sterylizowane
radiacyjnie. Pakowane podwoéjnie papier-papier?

Qdpowiedz: 4

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ

Pakiet nr 24, poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastepujacych parametrach: Rekawice lateksowe,
bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dtoni, gruboi¢ na palcu
0,11£0,02mm, na dtoni 0,10+0,02mm na mankiecie 0,0740,02mm, dtugos¢ min 240mm.
AQL 1,5, sita zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki
notyfikowanej. Zgodne z normami EN I1SO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz
odporne na przenikanie bakterii, grzybéw i wirusow zgodnie z EN I1SO 374-5 i ASTMF
1671. Rekawice zarejestrowane jako wyrdéb medyczny klasy | i srodek ochrony
indywidualnej kat. Ill. Dopuszczone do kontaktu z 2ywnoscia - potwierdzone
piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatkéw chemicznych: MBT, ZMBT, BHT,
BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metoda HPLC z jednostki niezaleznej. Opakowanie
100 szt. Rozmiary X5-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ
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Pakiet nr 24, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o nastepujacych parametrach: Rgkawice nitrylowe,
bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnatrz, polimerowane od
zewnatrz, kolor niebieski, tekstura na koncach palcow, grubosc na palcu 0,11mm +/-
0,01mm, na dloni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0, Zgodne z normami EN [SO 374-1, EN 374-2,
EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybow i wiruséw zgodnie z
EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatykow wg. ASTM D6978 potwierdzone
badaniami z jednostki niezaleznej. Rekawice zarejestrowane jako wyréb medyczny klasy
I i $rodek ochrony indywiduatnej kat. Ill. Dopuszczone do kontaktu z zywnoscig -
potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezaleznej.
Pozbawione dodatkow chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone
badaniem metoda HPLC z jednostki niezaleznej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich
rozmiarow. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 2 do SWZ

Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiajacy dopusci op. a’ 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci op. a’ 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyZej opisane rozwigzanie

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do gazometrii 2,3mi?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do gazometrii 3ml?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci nozyce jednorazowego uzytku?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 7 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci szczoteczki sterylne suche w rozmiarze 90x43x39mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci dtugosé igty 90mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie, przy jednoczesnym zachowaniu
pozostatych parametrow

Pakiet 9 poz. 8
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o parametrach:
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Strzykawka niskooporowa o pojemnoéci 10ml z mechanizmem sprezynowym skalowana co
0,5m! (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycieciami na tloku umoziiwiajacymi jego
blokade

Cewnik epiduralny 20G o diugosci 100cm z 4 znacznikami gtebokosci oraz 3 otworami
bocznymi, wykonany z miekkiego materiatu, z nitke radiacyjna na catej dtugoéci
kontrastujaca w promieniach RTG. Skalowany co 1cm {od 6cm do 17¢m od strony
dystalnej). Specjalna migkka, atraumatyczna koncowka pokryta w calosci znacznikiem
radiocieniujacym zapobiega uszkodzeniom naczyn i tkanek oraz zwigksza bezpieczenstwo
wprowadzania cewnika. Dodatkowy tacznik utatwiajacy wprowadzenie cewnika do igty
Touhy

lgta Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (rézowa) lub 16G (biata) o dtugosci 90mm,
skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzatkami na skrzydetkach
wskazujacymi prawidtowe ulozenie igly przy wktuciu

Igta do znieczuten podpajeczynéwkowych 27G (szara) o dtugosci 150mm z mozliwoscia
wprowadzania do igty Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokumcym
SAFEWAY, z mozliwoscia regulacii wysuniecia igly w zakresie 0-10mm

Ptaski filtr epiduralny 0,2um odporny na ciSnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem
przeplywu, obrotowym zenskim tacznikiem {uer-lock od strony cewnika epiduralnego
oraz meskim tacznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie
koreczkiem

tacznik do cewnika epiduratnego

Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem
zatrzaskowym zapobiegajacym przypadkowemu wysunigciu cewnika z ciata pacjenta
chroniac jednocze$nie cewnik przed zamknieciem Swiatta w miejscu jego wprowadzenia
do ciala

Piankowy stabilizator filtra umoztiwiajacy umocowanie filtra w dowolnym miejscu na
ciele pacjenta

Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet 9 poz. 9

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw o parametrach:

Strzykawka niskooporowa o pojemnosci 10ml z mechanizmem sprezynowym skalowana co
0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycigciami na ttoku umozliwiajacymi jego
blokade

Cewnik epiduralny 20G o dlugo$ci 100cm z 4 znacznikami gtebokosci oraz 3 otworami
bocznymi, wykonany z miekkiego materiatu, z nitke radiacyjna na catej dtugosci
kontrastujgca w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony
dystalnej).

Specjalna migkka, atraumatyczna koncowka pokryta w catosci znacznikiem
radiocieniujacym zapobiega uszkodzeniom naczyn i tkanek oraz zwigksza bezpieczenstwo
wprowadzania cewnika.

Daodatkowy tacznik utatwiajacy wprowadzenie cewnika do igly Touhy

Igta Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (rozowa) lub 16G (biata) o diugosci 90mm,
skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewne] ze strzatkami na skrzydelkach
wskazujacymi prawidtowe ulozenie igly przy wktuciu

Plaski filtr epiduralny 0,2pum odporny na cisnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem
przeptywu, obrotowym zenskim lacznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego

oraz meskim tacznikiem tuer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie
koreczkiem

Lacznik do cewnika epiduralnego
Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem
zatrzaskowym zapobiegajacym przypadkowemu wysunieciu cewnika z ciata pacjenta
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chroniac jednoczesnie cewnik przed zamknieciem $wiatta w miejscu jego wprowadzenia
do ciata

Piankowy stabilizator filtra umozliwiajacy umocowanie filtra w dowolnym miejscu na
ciele pacjenta

Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice roz.2 - 250mm, roz. 3,3 - 350mm, roz.4,7 -
355mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiagzanie

Pakiet 17 poz, 1

Czy Zamawiajacy dopusci wyceng za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet 17 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci wycene za op.a’144szt. z przeliczeniem ilosci do 45 op.?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet 25 poz. 12

Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki w op. a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem
zamawianej ilosci?

Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet 25 poz. 15

Czy Zamawiajacy dopuici opaski w op. a’20szt. z adpowiednim przeliczeniem
zamawianegj ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet 25 poz. 22

Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik o srednicy 109mm?
Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet 25 poz. 35

Czy Zamawiajacy dopusci termometry pakowane w plastikowa ostone?
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet 25 poz. 36

W przypadku dopuszczenia termometrow z ostonka w pytaniu powyzej prosimy o
mozliwosé pozostawienia pozycji bez wyceny.

Odpowied?:

Wszystkie pozycje w Pakiecie musza zostad wycenione.

Pakiet 25 poz, 38

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 38 z zadania 25 i utworzenie z
niej odrebnego zadania? Podziat zadania zwigekszy konkurencyjnos¢ postepowania,
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umozliwi réwniez ztozenie ofert wiekszej liczbie wykonawcow a Panstwu pozyskanie
rzeczywiscie korzystnych ofert.

Cdpowiedz:

Zgodnie z zapisem w Rozdziale Ill pki 6 SWZ, z pakietow nie beda wylaczane
poszczegolne pozycje i nie beda tworzone nowe pakiety

I

Pakiet nr 23 Prosze zamawiajacego o dopuszczenie Maski tlenowa z workiem i
drenem, sterylna. Do podawania tlenu z precyzyina regulacjq stgzenia, przeznaczona do
wysokiej koncentracji tlenu. Wyposazona w regulowang blaszke na nos oraz gumke
mocujaca, dren o diugosci 210cm {(+/- 5 %) zakonczony uniwersalnymi tacznikami,
rezerwuar tlenowy o pojemnoséci 600mi, nie zawierajaca lateksu, jednorazowego uzytku,
pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zalacznika nr 2 do SWZ

It

Pakiet nr 2, pozycja nr 3 - Czy zamawiajacy dopusci numeryczne oznaczenie rozmiaru
naniesione tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 2, pozycja nr 6 - Czy zamawiajacy dopusci numeryczne oznaczenie rozmiaru
naniesione tylko na opakowaniu jednostkowym?

Cdpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 2, pozycja nr 7 - Czy zmawiajacy dopusci cewnik o dtugosci 40cm?
Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet nr 2, pozycja nr 8 - Czy zamawiajacy dopusci numeryczne oznaczenie rozmiaru
naniesione tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 2, pozycja nr 9 - Czy zamawiajacy dopusci dren z PCV, w rozmiarach Ch20-
Ch32?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 2, pozycja nr 14 - Czy zamawiajacy dopusci dren typu Ulmer wykonany z PCV
o jakoéci medycznej i twardosci ok. 76° ShA, jednorazowego uzytku, jatowe,
sterylizowane w tlenku etylenu, cyfrowa podziatka glebokosci, perforacja na di. 12 cm
od dystalnego konca, w rozmiarach CH6-CH18 i dtugosci 750mm?

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 3, pozycja nr 2 - Czy zamawiajacy dopusci obwod oddechowy z dwoma rurami
o dtugosci 1,8m oraz dodatkowa rurg o dlugosci 1,2m?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 3, pozycja nr 4 - Czy zamawiajacy dopuéci przedtuzacz ze itqczem 15F/22M-
22F?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Pakiet nr 23, pozycja nr 1 - Czy zamawiajacy dopusci opakowanie foliowe?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyze]j opisane rozwigzanie
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Pakiet nr 25, pozycja nr 12 - Czy zamawiajacy dopusci opakowanie a’75 sztuk z
przeliczeniem ilosci?

Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Pakiet nr 25, pozycja nr 15 - Czy zamawiajacy dopusci opakowanie a’100 sztuk z
przeliczeniem ilosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet nr 25, pozycja nr 16 - Czy zamawiajacy dopuici podkiad o wymiarach min.
90cm x 140cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet nr 25, pozycja nr 19 - Czy zamawiajacy dopusci pojemnik o pojemnosci 100ml?
Odpowiedz: .
Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie

Pakiet nr 25, pozycja nr 20 - Czy zamawiajacy dopusci pojemnik z szczelng pokrywa z
otworem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

v

1. W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Dostawcy
sprawdzenia zasadnosci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 1, ust.4 projektu
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamiane stow z ,,..od dnia
przestania pisma reklamujacego” na ,,... od dnia uznania rekiamacji"

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Wzoru umowy

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona madyfikacji postanowien
projektu przysztej umowy w zakresie zapisow § 8 ust. 2 pkt. a, b:

2. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Dostawce nastepujacymi karami umownymi:
a) w wysokosci 0,5% wartosci umownej brutto towardw nie dostarczonych w terminie
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w realizacji dostaw czesciowych w stosunku do
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4, jednak nie wiecej niz 10% wartoéci brutto
niedostarczonych w terminie towarow;
b} w wysokosci 0,5% wartosci umownej brutto towardw, na ktdre zostata ztozona
reklamacja, za kazdy dzien zwloki w rozpatrzeniu reklamacji, w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w § 5 ust. 4, jednak nie wiecej niz 10% wartoici brutto
reklamowanych towarow;

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wzoru umowy

A%
dotyczace przedmiotu zamdwienia:
pak. 27 Poz. 1i2

Czy Mozna zaoferowac papier do sterylizacji w opakowaniach a250 szt. z przeliczeniem
zamawianych ilosci czylis 10 x a'250 szt.?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie
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Vi

Pakiet 2.

Poz.3:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki, tak jak obecnie stosowane, maja posiadac barwne
i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze i numeryczne oznaczenie rozmiaru na
opakowaniu jednostkowym, co ulatwia szybki dobér rozmiaru nawet bez opakowania
jednostkowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci, Ze na opakowaniu jednostkowym nie bedzie
numerycznego oznaczenia rozmiaru

Poz.4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley maja by¢ wyposazone z sztywna zastawke
kanatu do napetniania baionu, na ktorej ma sie znajdowac oznaczenie min.: Logo marki,
nazwa materiatu z jakiego wykonano cewnik, rozmiar w ch, sr.zewnetrzna cewnika oraz
pojemnos$é balonu, tak jak na obecnie stosowanych produktach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyze] opisane rozwigzanie

Poz.5:

1.Prosimy o sprecyzowanie ¢zy cewniki majg by¢ przeznaczone do bezpiecznego
stosowania do 4 tygodni w w.w informacja oryginalnie nadrukowang na etykiecie przez
producenta?

Qdpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

2.Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki maja by¢ pozbawione ftlandw z w.w infarmacja
oryginalnie nadrukowana na etykiecie przez producenta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Poz.22:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do podazy tlenu mikrobiologicznie czystego.
Nadmieniamy, iz z uwagi na przeznaczenie w/w sprzetu do podazy niesterylnego tlenu,
wymog sterylnosci produktow wydaje sie by¢ bezzasadny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zalacznika nr 2 do SWZ

Pakiet 6

Poz.1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z
wewnetrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci. Ksztatt anatomiczny z
przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnegtrzna mikroteksturowana, AQL 0,65;
srednia grubosc na palcu 0,24 mm, na dtoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, $rednia
sita zrywania przed starzeniem 16 N, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom
protein <10 ug/g rekawicy (badania niezaleznego laboratorium wg EN 455-3 z podana
nazwa rekawic, ktorych ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnetrzne
hermetyczne foliowe z wycieciem w listku utatwiajgcym otwieranie. Dtugos¢ min. 260-
280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalnosc dla wirusow zgodnie z ASTM
F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrdb medyczny klasy lla i Srodek ochrony indywidualnej
kategorii lll, typ B wg EN 1SO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na
poziomie 6, w stezeniach wymienionych w normie EN 150 374-1. Rekawice chroniace
przed promieniowaniem jonizujacym i skazeniami promieniotworczymi, zgodnie z EN
421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacja umieszczona
fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakladach
posiadajacych wdrozone i certyfikowane systemy zarzadzania jakosci 150 13485, 150
9001, 150 14001 i 150 45001. Na rekawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rekawicy
oraz oznaczenie L i R, Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ
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Poz.2

Prosimy Zamawiajacego ¢ dopuszczenie rekawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe,
bezpudrowe z syntetyczna wielowarstwowa powtoka polimerowa z poliakrylanem i
surfaktantem, powierzchnia zewnetrzna antyposlizgowa. Srednia grubos¢: na palcu 0,19
mm, dlon 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie,
anatomiczne, jasnobrazowe, dtugos¢ min. 290 mm. Mankiet rolowany z tasma
adhezyjna, opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe podcisnieniowe z dodatkowymi
ttoczeniami w listkach utatwiajacymi otwieranie, Wyréb medyczny klasy Ha i Srodek
ochrony indywidualnej kategorii lll, typ A wg EN 15O 374-1. Badania na przenikalnoéé¢
min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 uzywanych w
srodkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu,
kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 lekow cytostatycznych wg ASTM D
6978 (zalaczyc raport z wynikami badan). Produkowane zgodnie z ISO 13485, 1SO 9001 i
ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rekawicy fabrycznie
nadrukowany min, rozmiar rekawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary
5,5-9,0.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zalgcznika nr 2 do SWZ

Poz. 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczente rekawice chirurgiczne lateksowe pudrowane o
zewnetrznej powierzchni mikroteksturowanej. Ksztatt anatomiczny z przeciwstawnym
kciukiem, AQL max. 0,65, srednia grubos¢ na patcu 0,20 mm, na dtoni 0,17 mm, na
mankiecie 0,15 mm, $rednia sita zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane
radiacyjnie, sredni poziom protein <20 ug/g rekawicy (badania niezaleznego
laboratorium wg EN 455-3 z podang nazwa rekawic, ktorych ono dotyczy), mankiet
rolowany. Opakowanie zewnetrzne papier-folia, raport taboratorium niezaleznego
potwierdzajacy brak podraznien i uczulen. Diugos¢ min. 260- 280 mm dopasowana do
rozmiary, badania na przenikalnosc dla wiruséw zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-
5. Wyrob medyczny klasy 1la i Srodek ochrony indywidualnej kategorii Ill, typ B wg EN ISO
374-1. Odporne na przenikanie ¢o najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stezeniach
wymienionych w normie EN 150 374-1. Rekawice chroniace przed promieniowaniem
jonizujacym i skazeniami promieniotworczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone
certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacjg umieszczong fabrycznie na
opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zaktadach posiadajacych
wdrozone i certyfikowane systemy zarzadzania jakosci 1SO 13485, 1S0 9001, 15O 14001 i
IS0 45001. Opakowanie 70 par. Na rekawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar
rekawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Poz. 4

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z
syntetyczna powloka polimerowa, powierzchnia zewnetrzna delikatnie teksturowana,
mankiet rolowany. Zgodne z norma EN 455-1,2,3,4. Grubos$¢ (mediana) na palcu 0,22
mm, na dioni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, dtugosc rekawicy min.
289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Sita zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N.
Poziom protein alergennych ponizej poziomu wykrywalnosci wg. metody FitKit (badania
niezaleinego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podana nazwa rekawic, ktorych ono
dotyczy). Wyrdb medyczny klasy lla i Srodek ochrony indywidualnej kategorii Iil, typ B wg
EN 150 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w
stezeniach wymienionych w normie EN 1SO 374-1, Odporne na przenikanie min. 7
substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN 1SO
374-1 (raport wystawiony przez jednostke notyfikowana). Odporne na przenikanie min.
16 cytostatykow z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport
wystawiony przez niezalezne laboratorium). Produkowane zgodnie z iSO 13485
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnetrzne,
hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnetrzne
papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rekawicy fabrycznie nadrukowany min,
rozmiar rekawicy oraz oznaczenie L i R, Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.
Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwiazanie
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Pakiet 24

Poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie niesterylne, jednorazowe rgkawice
diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, lateksowe. Ksztalt uniwersalny pasujacy na prawg
i lewa dlon. Rownomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z
dodatkowa teksturg na koncach palcdw, Grubosé na palcach min. 0,11 mm, grubosc na
dteni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, sita zrywania
zgodnie z EN 455-2 = 6,5N. Dajace sie tatwo i pojedynczo wyciagac z opakowania.
Dyspenser oraz otwor dozujacy zabezpieczone dodatkowa folig chroniaca zawartosc
przed kontaminacja. Zarejestrowane jako wyrdb medyczny w klasie | oraz srodek
ochrony osobistej w kategorii 1ll. Odporne na penetracje substancji chemicznych (min. 6
substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN 1SO 374-1. Odporne na penetracje
wirusow zgodnie z ASTM F 1671. Przydatne do kontaktu z zywnoscia (produkowane w
zakladzie z wdrozonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary X5-XL, pakowane
po 100 szt.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zalagcznika nr 2 do SWZ

Poz. 2

Pytanie 1

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne,
bezpudrowe, jednorazowe, Pasujace na prawa i lewa dton. Mankiet rolowany. Delikatnie
teksturowane z dodatkowa teksturg na koncach palcow. Grubosé na palcach min. 0,07
mm, grubosé na dtoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0,
sita zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N, Dyspenser oraz otwor dozujacy zabezpieczone
dodatkowa, folia chroniaca zawartos¢ przed kontaminacja. Zarejestrowane jako wyrdb
medyczny w klasie | oraz $rodek ochrony osobistej w kategorii lll. Dajace sie latwo i
pojedynczo wyciagac z opakowania Qdporne na penetracje substancji chemicznych (min.
10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN 150 374-1. Odporne na penetracje
wiruséw, bakterii i grzybow zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz lekow toksycznych
zgodnie z ASTM D 6978 {min. 14 lekdow w tym Oxaliplatyna i Gemzar}. Ochrona przed
Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004
w sprawie kontaktu z zywnosci, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Zgodno$¢
z EN 420, EN 1SO 374-1, EN 455 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, nie
zawierajace szkodliwych substancji chemicznych akceleratoréw): tiuramy, DPG, MBT,
IMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowan zgodne z Rozporzadzeniem
EU 2017/475 dla wyrobow medycznych i Rozporzadzaniem EU 2016/425 dla $rodkow
ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zalacznika nr 2 do SWZ

Pytaniez

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie niesteryine, jednorazowe rekawice
diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnetrzna i
zewnetrzna - polimer butadienowy. Ksztalt uniwersalny pasujacy na prawa i lewa dton.
Rownomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkows tekstura
na koncach palcow. Grubos¢ na palcach min. 0,08 mm, grubosé na dloni min, 0,06 mm.
Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, sita zrywania zgodnie z £EN 455-2 >
6,0N. Dajace sie latwo i pojedynczo wyciagac z opakowania. Zarejestrowane jako wyrob
medyczny w klasie | oraz Srodek ochrony osobistej w kategorii lll. Odporne na penetracje
substancji chemicznych {min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), adporne na
penetracje atkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6}. Typ B wg EN
ISO 374-1. Odporne na penetracje wirusow zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na
penetracje cytostatykow zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 lekdw). Produkowane zgodnie
z norma 150 13485, EN 455 1-3, 1SO 9001, SO 14001 i I1SO 45001 potwierdzone
certyfikatami jednostki notyfikowanej. Qznakowanie opakowan zgodne z
Rozporzadzeniem EU 2017/475 dla wyrohow medycznych i Rozporzadzaniem EU
2016/425 dla srodkdw ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z Zywnoscia zgodnie z
REG. 1935/2004. Rozmiary X5-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ
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Jednoczesnie zmianie ulega termin skiadania ofert, nastepujace zapisy SWZ przyjmuja
brzmienie:

ROZDZIAL XX
SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez
na miniPortalu (funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce jest
dostepna dla wykonawcow na miniPortalu, w szczegdtach danego postepowania)
nie pozniej niz do dnia 26-09-2022r do godz. 10:00

ROZDZIAL XXIV
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiazania oferta uptywa w dniu 25-10-2022r

ROZDZIAL XXV
TERMIN OTWARCIA OFERT
CZYNNOSCI ZWIAZANE Z OTWARCIEM OFERT

1. Zamawiajacy rozpocznie otwarcie ofert w dniu 26-09-2022r do godz. 11:00
poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w

zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

Z powazaniem

REZES;ZARZADU
Centrupf Zdrowia yv Mik¢leyyie Sp. z 0.0,

dr Ceza[ ek
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